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Centar za rehabilitaciju sluha i govora — Zagreb 

Mirko Krapeš i Brankr Jukić 

V E R B O T O N A L N A AUDIOMETRIJA 

Budući da u govornoj i slušnoj rehabili tacij i polazimo od govora, bazirali 
smo i čitavu audiometr i ju na ispi t ivanju gubi tka sluha za osnovne tonske jedi-
nice govora, za kompleksni ton glasa. Tonalna audiometr i ja služi nam samo 
kao pomoćno i komparat ivno sredstvo. Koristimo u istu svrhu i govornu audio-
met r i ju koja nam pokazuje postotak razumljivost i govora. 

U prošlom stoljeću bilo je pokuša ja analize glasova govora. Rezultati su 
dali vr i jedne podatke. Oni nisu bili kompletni jer nisu postojali precizni mjern i 
aparat i , ali u prvom redu zato jer su se svi istraživači služili takvom analizom 
koja n i je vodila računa o percepciji kao bi tnoj realnosti na planu komunika-
tivnosti govora. 

Gubi tak sluha treba ne samo uočiti već i izmjeri t i i definirat i fizičkim mje -
rama, što je svrha audiometr i je . Treba naglasiti da je vr i jednost tonalnog 
audiograma u tome što pokazuje t ipove nagluhosti, a na temel ju toga određuje 
se mjesto oštećenja u provodnom apara tu . U tu svrhu postoje ispi t ivanja zračne 
i koštane vodljivosti, pokus po Rinneu, pokus po Weberu, Sullivanov broj, 
Bingov pokus, supral iminarni tonalni testovi koji pomažu otologu da uz ostale 
p re t rage ustanovi dijagnozu. O vrst i oštećenja ovisi i način l i ječenja i reha-
bilitacije, a jednim dijelom i prognoza rehabili tacije. 

Osim »fizičkih mjera« koje pos jeduje tonalna audiometri ja , verbotonalna 
ima i druge koj ima nastoj i mjer i t i s t ruk tu re percepcije za st imuluse koj i sa-
drže osim dimenzije f rekvenci je i intenziteta i dimenzije vremena i prostora. 
U tome je vri jednost m j e r e n j a sluha. Regis t r i ranje p romjena u vremenu pe i -
cepcije, funkcionalna vr i jednost pojedinih dijelova osjetnog epitela Cort i jeva 
organa nove su mogućnosti u audiologiji. Funkci ja takvog ispit ivanja različita 
je od funkc i j e ispi t ivanja na osnovi čistog tona. Audit ivni osjet ne možemo 
izolirati i definirat i ga kao nešto sasvim fizičko i samo fizičko i na osnovi 
tonalnog audiograma odrediti s t ruk tu ru percepcije. 

Zato kažemo da mje r en j e auditivnog osjeta na osnovi glasova govora otkriva 
s t ruk tu ru percepcije osobe defici jentna sluha i pra t i p romjene u takvoj s t ruk-
tur i percepcije u vremenu. 

Verbotonalna audiometri ja , ispitujući sluh kompleksnim tonovima govora, 
mje r i tačnije funkc i ju slušnog aparata , već i zato što su vibraci je čistog tona 
drugačije, područje nj ihova d je lovanja Uže, smjer š i renja vibraci ja drugačiji , 
i način pr igušivanja vibraci ja u slušnom apara tu drugači j i od onoga kod kom-
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pleksnog tona. Tu je i osnovna razl ika maksimalne osjetljivosti uha na s t ruk-
tu re govora. Verbotonalna audiometr i ja f i l t r i ranim logatomima ispi tuje oktavna 
područja. (Vidi M. Pozojević: Koriš tenje t jelesne vodljivosti, audiogram 2c.) 

Prag detekcije (prag sluha) za zrak i prag sluha za kost da ju odnose koje 
imamo i kod tonalne audiometri je , ali u di jagnost ic iranju t ipa nagluhosti 
(konduktivna nagluhost, perceptivna ili miješana) ima stanovite prednosti . 
Tonalna audiometr i ja otkrila je u novije vr i jeme neke nepodudarnost i s kla-
sičnim principima koštane vodljivosti. Budući da se kompleksni s t ruktur i ran i 
i vremenski ograničeni st imulus širi drugači je i percepira drugači je od čistog 
tona, odnos koštane i zračne vodljivosti u verbotonalnom audiogramu da je 
nam pouzdanije podatke. 

Kr ivul ja zračne vodljivosti verbotonalnog audiograma sigurnije je mjer i lo 
praga sluha pojedinog područja Cort i jeva organa, jer podražaj na jednom 
odsjeku može akt ivirat i susjedna područja, dok su ona nepodražlj iva ili poka-
zuju viši prag kod izoliranog podraživanja kakvo vršimo čistim tonom kod 
tonalne audiometr i je . 

Verbotonalna audiometr i ja obuhvaća i mnogo niže područje od tona lne 
audiometri je , a to je područje u ko jemu najčešće očekujemo t r ans fe r i r an je 
razumljivosti kod jakog oštećenja s rednjeg i visokog f rekventnog područja . 

Osim praga sluha optimalne detekcije važan je i prag inteligencije (prag 
razumljivosti) . Iz odnosa praga sluha i praga razumljivosti mogu se s tvarat i 
zaključci o funkci j i tog slušnog područja. Osobito je zanimljivo kontrol irat i 
što bolesnik čuje iznad praga sluha (1, 2, 3, 4, 5 dB). 

Transfer gravis, t ransfer akutus i diskontinuirani t ransfer pokazat će tako-
đer područje i sposobnost t r ans fe r i ran ja razumljivosti na visoko ili nisko saču-
vano f rekventno područje. Ti su podaci značajni ako je određen i prag sluha 
i p rag razumljivosti na t ransferu . Sam prag sluha na t rans fe ru n i je dovoljan. 

Nefi l t r i rani testovi također će u prvom redu pokazati područje t ransfer i -
r an j a razumljivosti . 

Već iz ovoga što je ovdje izneseno jasno je da se najveći bro j podataka do-
biva uspoređivanjem raznim pragova verbotonalnih testova, a također i uspo-
ređivanjem pragova verbotonalnih i tonalnih pragova sluha i razumljivosti . 

Sve bolesnike audiometr i ramo kod pr imitka i još nekoliko puta u toku p r -
vog mjeseca, ako je prvi nalaz bio nepouzdan (to osobito vr i jedi za djecu), te 
zatim u toku rehabili taciona postupka svakih šest mjeseci ili češće, ukoliko 
je to potrebno zbog odi 'eđivanja p romjena u optimalnom slušnom polju. 

Tonalni audiogram r i je tko pokazuje neke promjene. Uglavnom je nepromi-
jenjen . 

Verbotonalni audiogram ponekad pokaže poboljšanje na onom uhu i onom 
f rekven tnom području na ko jemu je vršena rehabili tacija. Ali na jbol je vidimo 
efekt rehabil i tacije iz govornog audiograma: dolazi do promjene nagiba kr ivu-
l je i do pomicanja praga na kojemu bolesnik doseže stopostotnu razumljivost , 
ili vidimo kako se popravl ja postotak razumljivosti . 

Osim slušnog puta u rehabili taciji se koriste i drugi putovi. Audiometr i ja 
bi morala pronaći te putove i izmjeri t i ih. U tom nas to jan ju mje r imo vibrato-
rom osjetljivost raznih područja ti jela i raznih s t ruk tura na intenzitet na f r e k -
ventnim područj ima koja mogu biti od koristi u rehabilitaciji . (Vidi M. Pozo-
jević: Koriš tenje t jelesne vodljivosti, audiogrami 2, 3, 4c.) 
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Područja na koj ima ispi tujemo prag t jelesne vodljivosti unesena su u tabe-
lu. Da bismo mogli na istom listu prikazati vodljivost svih tih dijelova t i jela 
proširili smo intenzitetski raspon. 

Na temel ju t ih audiograma određujemo f rekven tn i raspon na kojemu je 
pojedini dio ti jela osjetljiv, a mjer imo i prag osjetljivosti. To već mnogo znaći 
rehabi l i ta toru u njegovu radu. Dal jn j i će korak na tom poslu biti određivanje 
diferencijalne osjetlj ivosti tih područja, jer je ona na jbo l ja u određenom f r e k -
ventnom rasponu. Sigurno je da nakon određenog intenziteta iznad praga ona 
više nema mogućnosti da bismo je koristili u rehabilitaciji . Ti radovi omogućit 
će da audiometr i jski odredimo koji je intenzitetski raspon najzgodni j i za pre-
nošenje govora, kroz koje f rekventno područje i na kojem dijelu tijela. 

To je ono područje koje se na k r a j u k ra jeva tiče i slušnog analizatora. Od-
r t đ i v a n j e p raga je nedovoljno. Prag bola smo pr i je r i je tko tražili, danas to ra -
dimo sve češće (i na tonalnom i na verbotonalnom audiogramu). Prag diferen-
cijalne osjetl j ivosti ponekad radimo na tonalnom audiometru, ali ga još ne 
radimo na verbotonalnom. I to je posao koji nas tek čeka. 

U sistemu slušanja znamo ili naslućujemo koliko je važan fak tor vremena. 
Audiometr i jski za sada možemo samo djelomično odrediti p romjene u integra-
cionom vremenu kod nekih tipova nagluhosti, specijalno kod presbiakuzije. 
Budući da je jedino verbotonalni st imulus s t ruk tu r i ran u vremenu —ta mje re -
n ja možemo vršiti jedino verbotonalnom audiometr i jom. Vršimo zapravo us-
poredbu tonalnog i verbotonalnog praga sluha za vodljivost kroz zrak. Za ko-
liko je p rag verbotonalnog audiograma viši od tonalnog praga za toliko je 
(grubo orijentaciono) produl jeno integraciono vri jeme. P romjene koje nasta-
ju u integracionom vremenu u doba rehabil i tacije mogu se prat i t i audiomet-
rijski. v j 

Još jedno veliko područje ostaje audiometr i j i : određivanje pragova slušne 
i t jelesne vodljivosti kod upotrebe kombiniranih putova. Radimo s dva audio-
metra . S jednim određujemo prag t jelesne vodljivosti, a s drugim prag slušne 
vodljivosti. Nastojimo odrediti da li se, i u kojoj mjeri , m i j e n j a j u ti pragovi 
ako se putovi istovremeno koriste. 

Kod određivanja pragova t je lesne vodljivosti mje r imo pragove na raznim 
dijelovima tijela. To su: gležanj, koljeno kl jučna kost, sljepoočica, skvama, tu-
ber, p rednj i dio t jemena, dlan, nokti, nos, prsti, zubi, rebra, lakat , sinusi. 

Audiogrami bi trebalo da pokažu uz koji gubi tak kohlearne gluhoće raste 
t jelesna vodljivost. Oni bi trebali izmjeri t i kada pres ta je audit ivni osjet ili 
prenos podražaja preko osjetnog epitela Cort i jeva organa. 
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VERBOTONAL AUDIOMETRY 

S U M M A R Y 

Tonal audiometry has its great diagnostic value, but it informs us only in 
a most roughly manner about the hear ing ability of the impaired ear. 

Speech audiometry was to make up for tha t deficiency, but it only indicates 
the percentage of clearness. That percentage concerns the phoneticallv balan-
ced list of words, with regard to speech tonality. In the case of severe hard-of -
hear ing perception it will not indicate the real state of the ear but only the 
static average, it will not indicate tha t the pat ient will be able to unders tand 
the words of one f requency range a hundred percent, but will not be able to 
unders tand a single word f rom another f requency range. 

While the pure tone sweep test of hear ing is non physiological because iso-
lated pure tones a re being made use of and because the test is a static one 
(The stimuli do not come in salvos as they do in speech), the hear ing test by 
means of logotomes in vebotonal audiometry satisfies the phisiological requi-
rement of hear ing: the st imulus is a human voice to which the ear is adapted. 
That st imulus represents a complex tone, that meets the requi rement of ex-
tensi ty of s t imulus (the siže of the st imulated surface). 

The st imulus is formed in s t ructures which both in a r rangement of tones 
and length of t ime are adaquate to the hearing habit , the s t ructures tha t fo r -
med the system of hearing. 

The st imulus has the rise in st imulus which normally exists in speech and 
according to which the diferential ear sensitiveness has been formed. The chan-
ge in velocity of increased st imulus does not lead to a change in the threshold 
of hearing, but leads to a change in differet ia t ing two intensities. In a quicker 
rise in intensity of st imulus the different ial sensitiveness rises, hear ing being 
a dif ferent ia t ion of change in signals which we seperate f rom homogeneous 
background, different ia l sensitivity must have an influence on intelligibility, 
on demasking of sound signals in the sound f u n d which in na tu re constitute 
a un i form basis. 
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The relation between intensity, t ime and the siže of the st imulated surface, 
\vhich are necessary in st imulat ing any sensory analyzer, is in this case harmo-
nized with physiological relations, and the result, therefore, is closest to the 
aclual s ta te of hearing. 
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